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Quantification grâce à l’étalonnage
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Quantification grâce à l’étalonnage

Préparation de 
la gamme étalon

Analyse des 
étalons et tracé 
de la droite de 

calibration

Quantification 
des échantillons 

inconnus 
analysés
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Résultat de 
mesure

Concentration 
estimée = 3,61 mg/L

$
Exemple : courbe de calibration du dosage de l’ammonium (eaux)

Quantification à partir de papier millimétré
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Exemple : courbe de calibration du dosage de l’ammonium (eaux)

Quantification à partir d’excel

Mesure (/ mesure ei) = y

C(/Cei) = x

Mesure = 0,54

X = (0,54 – 0,0338)/0,1383
= 3,66 mg/L
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Quantification avec les ajouts dosés

Echantillon 
(traité)

Solution 
composé à 
doser Ca

Analyses du 
même 
échantillon

Passages successifs 
après ajouts

C

mesure

Ajout 0

Concentration 
de l’échantillon


